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Wystąpienia plakatowe
Wyniki: Dla obu energii promieniowania X stwierdzono zgodność nominalnej wartości kąta klina z rzeczywistą. Maksymalna
rozbieżnośćdla pomiaru kąta z rozkładu izodoz wyniosła 1° , natomiast dla pomiaru według procedury Siemensa 2° (przyjęto
tolerancję 2°). Dla danej ilości MU CAf.., obliczonej przez system planowania, stwierdzono, że zmierzona dawka absolutna
zgadza się z dawką planowaną, średni błąd wyniósł 1.3%. Dla fotonów 6 MV zmierzony i planowany rozkład dawki jest prakty-
cznie identyczny, różnicaw nachyleniu izodoz nie przekracza 1°. Dla fotonów 15 MV stwierdzono, że kąt klina w systemie pla-
nowania jest średnioo ok. 8° mniejszy niż rzeczywisty.
Wnioski: Podjęto decyzję o dopuszczeniu do praktyki klinicznej klinów wirtualnych tylko dla energii 6 MV Okresowe kontrole
klinów wirtualnych włączonodo programu zapewnienia jakości.
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W technikach dynamicznych radioterapii możliwe jest zróżnicowanie dawki w napromienianym obszarze tak, aby uzyskać
różne dawki w PTV, w CTV oraz np. w obszarze węzłówchłonnych.
Celem pracy było porównanie dwóch sposobów napromieniania klasycznego polegającego na zmniejszaniu pola napro-
mieniania w czasie kolejnych etapów leczenia oraz boostu jednoczasowego (SIB) związanego z różną wartością dawki frak-
cyjnej w czasie jednego seansu napromieniania. Obliczenia wykonano dla różnych wartości dawek frakcyjnych, współczyn­
ników radiobiologicznych (repopulacji). Dla oceny różnych technik napromienia wprowadzono wzór, który uwzględnia TCP,
wartości NTCP oraz ich wzajemne relacje. Zastosowanie wzoru na obliczenie zysku terapeutycznego (TG) pozwoliło stwier-
dzić, że stosowanie techniki boostu jednoczasowego (SIB) w stosunku do technik klasycznych może prowadzić do wzrostu
zysku terapeutycznego, czyli zwiększenia wartości TCp, przy równoczesnym zachowaniu wartości NTCp, zachowaniu wartości
TCp, a zmniejszeniu NTCP lub zwiększeniu wartości TCP i równoczesnym zmniejszeniu NTCP Wykonano również symulację
wpływu zwiększaniadawki frakcyjnej na zysk terapeutyczny.
Wnioski: Zastosowanie wzoru na obliczenie zysku terapeutycznego pozwala na porównanie planów leczenia i wskazuje,
że większa wartość TG jest osiągniętadla techniki SIB Przeprowadzone obliczenia wskazują, że nie można zwiększać dawki
frakcyjnej do dowolnie dużych wartości, ponieważ funkcja TG (Therapeutic Gain) osiąga maksimum dla wartości rzędu 3 Gy
w zależności od wyboru współczynnikówradiobiologicznych.
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Purpose: Evaluation of the time trend of setup deviations for patients treated with external beams.
Materials and methods: Analysis of time trend of setup deviations was carried out for patients irradiated for breast, prostate
and gynecological cancers. Portal control technique was used to detect patients setup displacement for 18 patients with
breast cancer (inverse hockey technique was applied), for 11 patients with gynecological cancers (box technique) and for
10 patients with prostate cancer (3 fields, AP and 2 wedge lateral fields). For breast cancer patients portais were made
for photon field only. Atotal of 82, 129 and 112 portals were made or breast, gynecological and prostate patients respectively.
For gynecological and prostate patients for 1 vertical and 1 lateral fields portais were taken. Simulator films were treated
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